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В наш час широко використовують оптичні та електричні сигнали , у вимірювальній 
техніці , за рахунок їхньої швидкодії, та точності. Проблемою являється невизначений дос-
конало характер прояву та зміни цих сигналів у різних системах, тому часто створюються 
моделі цих середовищ, для визначення факторів, які можуть вплинути на похибку вимірю-
вання або на процес вимірювання.  
У нашому приладі для вимірювання використовують оптичну систему, в якій оптич-
ний сигнал перетворюють в електричний. При моделювання цієї системи , ми зможемо прак-
тично побачити проблеми, що можуть виникнути при вимірюванні, і допоможе нам їх запо-
бігти, або висунути нові конструкторські ідеї. Оптична система, яку ми модулюємо, склада-
ється з джерела світла і збиральної лінзи. Ми плануємо визначити, чи промені, що проходять 
через лінзу будуть між собою паралельними. 
Для моделювання цієї системи ми використовуємо математичну систему MATLAB 7, 
в яку буде внесено попередньо алгоритми проходження променю світла через лінзу. При 
отриманні графічної моделі, ми можемо оцінити геометричні параметри вузлів, що викорис-
товуються у нашій системі.  
 
Рис. 1. Графічне представлення математичної моделі. 
 
Ми добивались, щоб світлові промені на виході були паралельні між собою, що й і 
спостерігається на рисунку. Але також ми бачимо, що при збільшенні кута попадання світла 
на лінзу, вихідні промені будуть перетинатись, що не бажане для нашої системи, тому діа-
метр лінзи буде зменшений. 
Ми переконались, що при створенні математичних моделей різних середовищ , в яких 
проходить вимірювання, або вузлів, що впливають на вимірювання, ми зможемо запобігти 
різних родів проблем, що будуть виникати, а також висунути нові ідеї щодо геометричних 
параметрів вузлів.  
